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Практическая работа № 1 «Изучение теодолита» 

1 Устройство теодолита 

На рис. 1 дан схематический вертикальный разрез теодолита, где показан становой 

винт 1, с помощью которого прибор крепится к верхней части штатива 2 при помощи пру-

жинящей пластины 3. Подъемные винты 4 обеспечивают установку плоскости лимба 8, 

представляющего собой металлическое или стеклянное кольцо с нанесенными на нее угло-

выми делениями, в горизонтальное положение. В подставке 5 фиксируются оси лимба 8 и 

алидады 9. Алидада - концентрически связанное с лимбом кольцо, несущее на себе отсчет-

ные приспособления. Колонка 10 поддерживает ось 13 зрительной трубы 15. 

 

Рис. 1. Схема устройства и общий вид теодолита 

1 – становой винт; 2 – головка штатива; 3 – пружинящая пластина; 4 – подъемные винты; 

5 – подставка; 6 – закрепительный винт горизонтального круга; 7 – закрепительный винт 

алидады; 8 – лимб горизонтального круга; 9 – алидада горизонтального круга; 10 – колонка; 

11 – окуляр зрительной трубы; 12 – фокусирующий винт; 13 – ось зрительной трубы; 14 – 

закрепительный винт зрительной трубы; 15 – зрительная труба; 16 – объектив зрительной 

трубы; 17 – лимб вертикального круга; 18 – алидада вертикального круга; 19 – микроскоп; 

20 – цилиндрический уровень; 21 – наводящий винт зрительной трубы; 22 – наводящий винт 

алидады; 23 – наводящий винт горизонтального круга; 24 – цилиндрический уровень зри-

тельной трубы; 25 – визир. 

 

Зрительная труба состоит из окуляра 11 объектива 16. Фокусирование зрительной 

трубы осуществляется вращением фокусирующего винта 12. С вертикальной осью конструк-

тивно связаны лимб 17 и алидада 18 вертикального круга. На том же рисунке показаны ось 

вращения 13 зрительной трубы. При помощи ряда линз часть горизонтального и вертикаль-
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ного кругов передается в поле зрения отсчетного микроскопа 19 для обеспечения точной 

фиксации отчетов при наведении на визирные цели, Основные части теодолита снабжены 

закрепительными 6,7,14 винтами, действующими совместно с наводящими винтами для 

обеспечения точной фиксации зрительной трубы на визирные цели. Цилиндрический уро-

вень 20 снабжен исправительными винтами. На том же рисунке указаны основные геометри-

ческие и оптические оси теодолита: ось V – V вращения теодолита, ось U – U цилиндриче-

ского уровня, ось Н – Н вращения зрительной трубы и визирная ось WW, воображаемая ли-

ния, соединяющая главную заднюю точку объектива с пересечением сетки нитей (рис. 2).  

 

Рис. 2. Устройство зрительной трубы (а) и ход лучей в трубе с внутренним фокусированием 

(б) 

 

Устройство отдельных частей теодолита 

Зрительная труба - предназначена для наблюдения удаленных предметов и поэтому 

построена по телескопической системе, в которой при установке трубы на бесконечность 

задний фокус ее объектива совпадает с передним фокусом окуляра. При геодезических рабо-

тах расстояния до наблюдаемых точек конечны, поэтому изображения предметов в трубе мо-

гут занимать разные позиции, в зависимости от расстояния до наблюдаемых целей. На рис. 2 

показаны: разрез зрительной трубы с внутренним фокусированием с сеткой нитей и ход лу-

чей в оптической системе. 

Оптическая система зрительной трубы состоит из объектива 1, двояковогнутой фоку-

сирующей линзы 2 и окуляра 3. Между окуляром и двояковогнутой линзой находится стек-

лянная пластина с нанесенной на ней сеткой нитей 6 с исправительными винтами 5. При по-

мощи фокусирующего винта 7 можно изменять расстояние между объективом и двояковог-

нутой линзой, чем достигается резкое изображение наблюдаемой цели. Действие оптической 

системы зрительной трубы показано на рис. 2 б. 
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Уровни - предназначены для установки осей и плоскостей геодезических приборов в 

горизонтальное или отвесное положение. Различают два типа уровней, – более точные – ци-

линдрические и менее точные – круглые (шаровые). 

 

Рис. 3. Устройство цилиндрического уровня (а) и цена деления τ (б) 

 

Цилиндрический уровень (рис. 3) представляет собой стеклянную ампулу тороидаль-

ной формы, заключенную в металлическую оправу. Внутренняя поверхность ампулы от-

шлифована по дуге окружности радиуса R. Ампула заполнена спиртом или эфиром. Остаю-

щееся свободное пространство ампулы, содержащее пары жидкости называется пузырьком 

уровня - он стремится занять в ней наивысшее положение. 

На наружной поверхности ампулы нанесены через 2 мм деления. Средняя точка шка-

лы называется нуль – пунктом: а осью цилиндрического уровня является касательная к внут-

ренней поверхности ампулы в нуль – пункте. Ценой деления уровня служит центральный 

угол τ, опирающийся на одно деление уровня. В технических теодолитах τ составляет 30 – 

60', в нивелирах 5 – 30'. 

Если пузырек уровня находится в нуль – пункте, то его ось занимает горизонтальное 

положение; Наклон ν оси уровня относительно горизонта определяют по величине смещения 

пузырька относительно нуль – пункта, так что ν = n · τ , где n – число делений уровня, на ко-

торое сместился пузырек. 

Круглые уровни с ценой деления в несколько минут предназначены для предвари-

тельной установки прибора в рабочее положение. Внутренняя поверхность ампулы такого 

уровня отшлифована под сферу некоторого радиуса. Деления на внешней стороне ампулы 

имеют вид концентрических •окружностей, центр которых служит нуль - пунктом. Осью 

круглого уровня служит радиус сферы, опущенный из нуль – пункта. 

Горизонтальный круг теодолита состоит из двух частей – лимба и алидады. В совре-

менных теодолитах лимб представляет собой стеклянное кольцо, на которое нанесены гра-

дусные деления или кодовые дорожки (в электронных теодолитах). Счет делений идет по хо-

ду часовой стрелки. На алидаде, концентрически связанной с лимбом установлены отсчет-

ные приспособления. Сверху алидада закрыта кожухом, на котором крепятся подставки зри-



7 

тельной трубы. Во время измерения горизонтальных углов лимб должен оставаться непод-

вижным, верительная труба вместе с алидадой устанавливается в заданном направлении. 

Отсчетные приспособления. Отсчетом называют угол, отсчитанный от нулевого деле-

ния лимба до указателя (нулевого штриха) отсчетного приспособления. 

 

Рис. 4. Штриховой (а) и шкаловой микроскопы теодолита (б), (в) 

 

В современных теодолитах используемых в оперативной практике такими приспособ-

лениями служат штриховой или шкаловой микроскопы (рис.4) 

В штриховом микроскопе отсчет берут «на глаз» по штриху указателю. На рис. 4а от-

счет по вертикальному кругу равен 358°42'; по горизонтальному кругу отсчет 77°22'. В поле 

зрения шкалового микроскопа видны градусные деления лимба и шкала, состоящая из более 

мелких делений, занимающая одно деление лимба. Здесь отсчет состоит из целого числа гра-

дусов, прошедших до нуля шкалы, к которому добавляется отсчет по шкале (на рис.4б отсчет 

по вертикальному кругу равен +2°27'; по горизонтальному кругу отсчет 44°07'). На рис 4в по 

вертикальному кругу демонстрируется отрицательный отсчет – 1°12'; 

2 Установка теодолита 

Установка теодолита включает в себя следующие операции: 

– установка теодолита по уровню на алидаде горизонтального круга; 

– установка зрительной трубы по глазу; 

– приблизительное наведение трубы на наблюдаемую точку; 

– установка трубы по предмету; 

– точное наведение пересечения сетки нитей трубы на визирную цель; 

– взятие отсчёта по горизонтальному или вертикальному кругам теодолита. 

Теодолит устанавливается и крепится на штативе или столике становым винтом. Для 

установки лимба в горизонтальное положение используют цилиндрический уровень при 

алидаде горизонтального круга. Алидаду теодолита поворачивают так, чтобы ампула цилин-

дрического уровня стала примерно параллельно линии, соединяющей два подъёмных винта, 

и, вращая эти винты в противоположные стороны, приводят пузырёк уровня на середину. 
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После этого поворачивают алидаду на 90° и третьим винтом также приводят пузырёк уровня 

в нуль-пункт. Для установки зрительной трубы по глазу её направляют на светлый фон и, 

глядя в трубу, вращают диоптрийное кольцо окуляра, добиваясь чёткого изображения сетки 

нитей. 

Приближённое наведение зрительной трубы на наблюдаемую точку выполняют так: 

ослабив закрепительные винты алидады и трубы, направляют её, как бы прицеливаясь, по 

перекрестью визира на выбранную цель и затягивают закрепительные винты. 

Перед точным наведением вращением фокусирующего винта достигают точного изо-

бражения наблюдаемой точки и точное наведение перекрестия нитей на наблюдаемую точку 

выполняют наводящими винтами алидады и трубы: эти винты не будут работать, если не за-

тянуть закрепительные винты. 

Если наблюдается веха, то перекрестие нитей наводится на самый низ вехи (у земли), 

а при наблюдении пирамиды – на визирный цилиндр, или то же самое при наведении на спе-

циальную визирную марку, установленную над точкой. 

Отсчёты по вертикальному и горизонтальному кругу берут по шкаловому или штри-

ховому микроскопам (рис.4) через параллельную визирную трубку, отсчитывая градусы и 

минуты дуги лимба до нулевого штриха отсчётного приспособления. 

3 Поверки теодолита 

Согласно принципиальной схеме теодолита между его осями должны соблюдаться 

определенные геометрические соотношения, которые подлежат проверке и, при необходи-

мости, исправлению, для чего теодолит обеспечивается исправительными винтами, позво-

ляющими изменять положение выверяемых осей. 

В теодолите должны совмещаться три основных условия: 

1. Ось цилиндрического уровня на алидаде горизонтального круга должна быть пер-

пендикулярна оси вращения теодолита. Цель поверки: поставить уровень так, чтобы с его 

помощью можно было устанавливать алидаду в горизонтальное положение. 

2. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси ее вращения. 

Это условие ставится для того, чтобы визирная ось при вращении вокруг горизонтальной оси 

описывала бы проектирующую коллимационную плоскость, а не коническую поверхность. 

Угол «С», на который отклоняется визирная ось от перпендикуляра к оси вращения, называ-

ют коллимационной ошибкой. 

3. Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита. Цель 

поверки: добиться того, чтобы коллимационная плоскость была перпендикулярна плоскости 

горизонтального круга. 
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Первая поверка – ось цилиндрического уровня на алидаде горизонтального круга 

должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита. 

После предварительной установки теодолита тремя подъёмными винтами, алидаду 

уровня располагают так, чтобы она стала параллельна линии, соединяющей два подъемные 

винта и, действуя ими, приводят пузырёк уровня в нуль – пункт. В результате этих действий 

ось уровня займёт горизонтальное положение L' – L' (рис.5), но она может быть не перпенди-

кулярна к оси вращения, угол β ≠ 90°. 

 

Рис. 5. Геометрическая схема первой поверки 

 

В целях поверки поворачивают алидаду на 180°, и если пузырёк отклоняется от сере-

дины, то ось уровня после поворота наклонена относительно горизонта на угол γ и занимает 

положение L" – L". 

Так как, 2β+γ = 180°, то β = 90° – γ/2. 

Чтобы угол β стал прямым нужно исправительным винтом уровня сдвинуть пузырёк в 

сторону середины на половину дуги отклонения, чтобы ось уровня заняла положение L – L. 

После этого подъёмным винтом приводят пузырек уровня в нуль – пункт. Для контроля по-

верка повторяется. 

Чтобы привести теодолит в рабочее положение алидаду поворачивают на 90° и треть-

им подъёмным винтом также приводят пузырёк уровня на середину. 

Для окончательного утверждения, что поверяемое условие выполнено, поворачивают 

горизонтальный круг в произвольном направлении. И если пузырёк остаётся на середине ам-

пулы или отклоняется от неё не более чем на одно деление, значит условие выполнено. 

Вторая поверка - визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси 

её вращения. 

Поверку выполняют путём двукратного наведения зрительной трубы на удалённую 

точку местности, расположенную примерно на уровне трубы, с взятием отсчётов по горизон-

тальному кругу. Пусть первое наведение велось при положении вертикального круга слева 

от трубы (КЛ), а второе, после перевода трубы через зенит и поворота алидады на 180°, при 

круге право (КП) (рис.6). 



10 

 

Рис. 6. Коллимационная ошибка С 

 

На рисунке Н – Н – ось вращения трубы; А' – А' и А" – А" – положения визирной оси 

при КЛ и КП; а' и а" – отсчёты по горизонтальному кругу; «С» – коллимационная ошибка – 

отклонение визирной оси от перпендикуляра к оси вращения трубы. 

Как следует из рисунка, коллимационная ошибка вычисляется по формуле 

C = (а" – а'±180°)/2. 

Если окажется, что величина ошибки С превышает двойную точность отсчёта, эту 

ошибку нужно исправить: С этой целью наводящим винтом алидады устанавливают отсчёт 

а
0
, свободный от влияния этой ошибки. 

а
0
 = (а''+а'±180°)/2, 

Теперь, наблюдая в зрительную трубу можно заметить, что перекрестие нитей сошло 

с наблюдаемой точки. Для исправления снимают с окулярного патрубка трубы колпачок. 

Ослабляют вертикально расположенные винты сетки и вращением горизонтальных исправи-

тельных винтов (один вывинчивать, другой – ввинчивать) перемещают сетку до совпадения 

перекрестия нитей с наблюдаемой точкой. После исправления винты закручивают. 

Пример: 

а' = 119°37'; а" = 299°32'. 

C = (299°32'-1 19°37'-180°)/2 = –2′30″ 

а
0
= ( 299°32'+119°37' -180°)/2 = 119°34'30″. 

Третья поверка – ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения 

теодолита. 

Поверка может быть выполнена двумя способами: 

1) путём наблюдения большой нити отвеса на всём её протяжении, – при наклоне зри-

тельной трубы перекрестие нитей не должно уклоняться от нити отвеса; 

2) проектированием коллимационной плоскости трубы на некоторую картинную 

плоскость (стену). Для выполнения поверки этим способом теодолит устанавливают в 10 – 

15 м от стены здания и зрительную трубу наводят на некоторую точку, высоко расположен-
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ную на здании. Закрепляют горизонтальный круг и трубу плавно опускают до горизонталь-

ного положения и на стене здания отмечают точку А1 в которую направлено перекрестие 

сетки нитей. Затем, ту же операцию выполняют после поворота трубы через зенит, получая 

вторую точку А2. Если изображение отрезка А1А2 не выходят за пределы биссектора, то тео-

долит исправен. В современных модификациях теодолитов это условие гарантируется изго-

товителем. Если нарушение выявлено, то исправление ведется в мастерской. 

Среднее из отсчётов по горизонтальному кругу при двух положениях вертикального 

круга (КП и КЛ) свободно от влияния двух последних инструментальных ошибок. 

Кроме перечисленных поверок нужно установить вертикальную нить сетки парал-

лельно нити отвеса, наблюдая нить отвеса. Исправление достигается поворотом всей сетки 

при ослабленных крепёжных винтах. 

 

4 Измерение горизонтального угла способом полуприемов 

Для измерения горизонтального угла в полевых условиях теодолит устанавливается 

над вершиной угла «В» по отвесу с технической точностью (до5 мм) и, по уровню плоскость 

лимба приводится в горизонтальное положение. 

Над наблюдаемыми точками или позади них устанавливают визирные цели: вехи или 

марки (на рисунке 7 установлены вехи). 

 

Рис.7. Схема измерения горизонтального угла 

 

Порядок измерения горизонтального угла рекомендуется проводить в следующей по-

следовательности: 

1) находясь на вершине измеряемого угла, зрительную трубу при закреплённом лим-

бе, наводят на левую точку «А» и берут отсчёт по горизонтальному кругу (I наведение). Для 

больше надёжности измерений делают контрольное наблюдение и вновь берут отсчёт (II на-
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ведение). Полученные результаты записывают в журнал измерения горизонтальных углов и 

вычисляют средний отсчет по направлению на точку «А». 

2) вращением алидады по часовой стрелке зрительную трубу наводят на правую точку 

«С» и берут отсчеты по горизонтальному кругу и записывают их в журнал, в строку отведен-

ную для этого направления. 

3) измеряемый угол «АВС» вычисляется как разность средних отсчётов по горизон-

тальному кругу 

βАВС =Ccр. – Аср. (если Сср < Аср, то к отсчёту Сср, прибавляют 360°). 

Эти операции составляют один полуприём. Для исключения остаточного влияния ин-

струментальных погрешностей и повышения точности измерений, все перечисленные опера-

ции повторяют при другом положении зрительной трубы поворотом её через зенит. Выпол-

нять второй полуприём желательно при другой установке лимба. Временно ослабляют за-

крепительный винт лимба и поворачивают теодолит на 90
о
±

 
5-10′ в любую сторону. Если 

значение углов «С1» и «С2» в полуприемах отличаются в пределах двойной точности отсчёта, 

вычисляется среднее значение угла (табл.1). 

Таблица 1 

Журнал измерения горизонтальных углов 

Вершина 

угла 
Направление Отсчет Углы 

  I II Среднее Полуприем  Среднее 

1 полуприем – КП 

В 
А 45°15' 16' 45°15'30″ 

105°50'00″ 

105°50'00″ 

С 151°05' 06' 151°05'30″ 

2 полуприем – КЛ 

В 
А 341°12' 12' 341°12'00″ 

105°50'00″ 
С 87°02' 02' 87° 02'00″ 

 

5 Измерение вертикального угла 

Вертикальным углом называют угол наклона визирной линии относительно плоскости 

горизонта (рис. 8). Для измерения этих углов теодолит снабжён вертикальным кругом, также 

состоящим из лимба и алидады. Лимб тесно связан со зрительной трубой, а алидада устанав-

ливается в рабочее положение по уровню или с помощью маятникового компенсатора. 

Измеряемый угол наклона имеет знак «+» если визирная ось направлена выше плос-

кости горизонта или знак «–», если она направлена ниже. Значения углов меняются в преде-

лах от 0° до 90°. 
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Из-за инструментальных погрешностей сборки прибора фактический угол наклона 

равен не отсчету, взятому при наклонном положении визирной оси, а разности двух отсчё-

тов: отсчета (КП или КЛ) при наклонном положении трубы и заранее вычисленного отсчёта, 

соответствующего её горизонтальному положению. Такой отсчёт называют местом нуля 

(МО) вертикального круга. 

Местом нуля называют отсчёт по вертикальному кругу при горизонтальном положе-

нии визирной оси, когда пузырёк уровня на алидаде находится в нуль – пункте (или, – для 

теодолитов с компенсаторами, при горизонтальном положении линии отсчётных индексов). 

 

Рис. 8. Измерение вертикального угла 

 

Для определения места нуля необходимо, после установки теодолита в рабочее поло-

жение по уровню, дважды направить зрительную трубу на точку при круге лево и круге пра-

во и взять отсчёты КЛ и КП. У теодолитов с уровнями при алидаде вертикального круга (Т5, 

2Т5 и др.) перед отсчётами пузырёк этого уровня приводится в нуль – пункт установочным 

винтом алидады. Для разных конструкций вертикальных кругов формулы для вычисления 

его и углов наклона ν неодинаковы. Например, для теодолитов технической точности (типа 

2Т-30) с плюсовой и минусовой оцифровкой делении эти формулы таковы: 

МО = (КП+КЛ)/2; ν = КЛ-МО = МО-КП = (КЛ-КП)/2. 

Например. 

КЛ = 4° 15', КП = -4°21'; МО = -0°03'; 

υ = 4°15'- (-0°03') = -0°03' - (- 4°21') = (4° 15'-(-4°21′))/2= 4°18'; 

Для теодолитов с круговой оцифровкой делений лимба (Т2, Т5): 

МО = (КП+КЛ)/2; ν = КП-МО = МО-КЛ = (КЛ-КП)/2. 

При вычислении по этим формулам, ко всем отсчётам, меньшим 90° прибавляют 360° 

или 180°, имея ввиду, что МО здесь уже не может быть отрицательным числом, а углы на-

клона варьируются в пределах от О° до ±90°. 

Пример: 

КП = 342°07'; КЛ = 17°45' 

МО = (342°07+17 45 +360°) = 359°56' или - 0°04'. 
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υ = 342°07'- З59'°56' = 359°56' - (17°45'+360°) = - 17°49'. 

Формулы для вычисления углов наклона можно получить в техническом паспорте 

теодолита. 

Измерение вертикальных углов можно делать при любом значении МО (табл.2). Важ-

но, чтобы оно осталось неизменным в ходе измерений. Однако, для удобства вычислений 

полезно привести МО к нулевому значению. С этой целью, получив из наблюдений МО и 

вычислив угол наклона, устанавливают на вертикальном круге отсчёт равный этому углу на-

клона. Так для первого примера он будет равен: КЛ = + 4°18'. Для второго примера: КЛ = 

17°49' или КП = 342°11''. Теперь, наблюдая в трубу, можно увидеть, что средняя горизон-

тальная нить сошла с наблюдаемой точки и ее совмещают с ней вертикальными исправи-

тельными винтами сетки нитей (вывинчивая один из винтов и ввинчивая второй). 

Таблица 2 

Измерение вертикальных углов 

Станция 
Наблюдаемые точ-

ки 

Отсчет 
МО Угол наклона 

КЛ КП 

В 
А + 4° 15'00″ -4°21′00″ - 0°03'00″ + 4° 18'00″ 

С - 7°25'00″ + 7°18'00″ - 0°03'30″ - 7°21'30″ 

 

6 Определение расстояния нитяным дальномером 

Для измерения расстояния нитяным дальномером зрительную трубу теодолита на-

правляют на отвесно стоящую рейку на конце линии и снимают отсчёты в миллиметрах по 

дальномерным нитям зрительной трубы (рис. 9). На рейках подписаны дециметры, а каждая 

чёрная или белая шашка равна 10 мм. 

 

Рис.9. Отсчёты по дальномерным нитям 

 

На рисунке отсчет по верхней нити равен 0996 мм, а по нижней нити 1118 мм. Разно-

си этих отсчётов 
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l = 1118-0996= 122мм. 

Умножив эту разность на коэффициент дальномера К – 100 получают расстояние до 

рейки: 

D = k·1= 100·122= 12200 мм = 12,20 м. 

На лабораторной работе нужно это расстояние определить дважды – по чёрной и 

красной стороне рейки. Расхождение в результатах в лабораторных условиях не должно пре-

вышать 0,2 м (табл.3). 

Таблица 3 

Измерение расстояния нитяным дальномером 

Линия 
Отсчет по нити Разность 

отсчетов 
Расстояние, м Среднее расстояние, м 

верхней нижней 

ВА 
996 1118 122 12.20 

12,15 
5696 5817 121 12.10 
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Практическая работа № 2«Изучение нивелира» 

1 Устройство нивелира 

В настоящее время на производстве используют в основном два вида нивелиров - ни-

велиры с компенсаторами маятникового типа или жидкостными компенсаторами, которые 

должны автоматически удерживать визирную ось в горизонтальном положении (при наклоне 

трубы в пределах 5 – 20') (рис. 10) и нивелиры с уровнем при трубе (рис.11). Устройство ни-

велира представлено на рис. 11а. 

 

Рис. 10. Нивелир с компенсатором углов наклона С4-10 

 

Рис. 11. Нивелир Н – 3: а – устройство нивелира, б – поле зрения новелира 

1 – подъемные винты; 2 – подставка; 3 – наводящий винт зрительной трубы; 4 – закрепи-

тельный винт зрительной трубы; 5 – объектив; 6 – зрительная труба; 7 – фокусирующий 

винт; 8 – цилиндрический уровень; 9 – исправительные винты; 10 – окуляр; 11 – круглый 

уровень; 12 – элевационный винт; 13 – диоптрийное кольцо окуляра; 14 – мушка. 

 

С помощью станового винта нивелир крепится к штативу. На подставке 2 имеются 

подъемные винты 1, которыми осуществляется предварительная установка прибора по круг-

лому уровню 11. Зрительная труба 6 состоит из объектива 5 и окуляра 10, а также снабжена 

фокусирующим винтом 7 для, фокусировки изображения. Для наводки на рейку используют 
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закрепительный 4 и наводящий 3 винты. Точная установка по цилиндрическому уровню 8 

осуществляется элевационным винтом 12. позволяющим наклонять зрительную трубу вместе 

с уровнем на небольшой угол. 

Цилиндрический и круглый уровни снабжены исправительными винтами. Перед каж-

дым отсчетом по рейке элевационным винтом пузырек цилиндрического уровня приводится 

в нуль – пункт. Особенностью конструкции данного нивелира является наличие в зрительной 

трубе системы линз, с помощью которых изображения концов пузырька уровня передается в 

поле зрения трубы, пузырек находится в нуль – пункте тогда, когда его концы совпадают 

друг с другом, находятся в контакте (рис. 11б) 

Примером такого нивелира является широко распространенной на производстве ни-

велир Н – 3,– глухой нивелир с элевационным винтом. 

У нивелира с уровнем должны соблюдаться следующие геометрические условия: 

1. Ось круглого уровня К – К на подставке прибора должна быть параллельна оси V – 

V вращения нивелира. 

2. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира. 

З.Ось цилиндрического уровня U – U должна быть параллельна визирной оси W – W 

зрительной трубы (главное условие). 

У нивелиров с компенсаторами (С4–10) первые две поверки аналогичны, а третье ус-

ловие заключается в том, что визирная ось трубы в рабочем положении должна быть гори-

зонтальна. 

2 Установка нивелира в рабочее положение 

Установка нивелира включает в себя следующие операции: 

– установка нивелира по круглому уровню; 

– установка зрительной трубы по глазу; 

– приблизительное наведение трубы на рейку; 

– установка трубы по предмету; 

– точное наведение пересечения сетки нитей на рейку; взятие отсчёта по рейке. 

Нивелир устанавливается и крепится на штативе или столике становым винтом. Для 

предварительной установки нивелира в рабочее положение используют круглый уровень, 

приводя тремя подъемными винтами пузырек уровня в нуль – пункт. 

Приближённое наведение зрительной трубы на рейку выполняется при помощи муш-

ки 14 (рис. 11а), и после этого закручивают закрепительный винт. Точное наведение верти-

кальной нити на ось симметрии рейки выполняется наводящим винтом. 
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Установка зрительной трубы по глазу выполняется, так же как и в теодолите, её на-

правляют на светлый фон, и, глядя в трубу, вращают диоптрийное кольцо окуляра 10 (рис. 

11а), добиваясь чёткого изображения с нитей. Затем вращением фокусирующего винта дос-

тигают точного изображения рейки. 

Действуя элевационным винтом, приводят пузырек цилиндрического уровня в нуль 

пункт, контролируя это действие оптическим контактом (рис. 11б). 

Отсчет по рейке берется по средней нити, на рис. 12 отсчет равен 1056, если измеря-

ется расстояние, то отсчитывают по дальномерным нитям, но только при оптическом кон-

такте концов пузырька цилиндрического уровня. 

 

Рис. 12. Поле зрение трубы нивелира и взятие отчета 

3 Поверки нивелира 

Поверки нивелира выполняются с целью проверки соблюдения геометрических усло-

вий, необходимых для штатной работы прибора. 

Первая поверка - ось круглого уровня при подставке прибора должна быть парал-

лельна оси вращения нивелира. 

Поверку выполняют так: тремя подъёмными винтами приводят пузырек круглого 

уровня в нуль – пункт. Поворачивают прибор на 180°. Если пузырёк уровня отклоняется от 

середины, то исправительными винтами уровня перемещают пузырёк в сторону середины на 

половину дуги отклонения, а подъёмным винтом приводят его в нуль-пункт. 

Для контроля поверку повторяют. 

Вторая поверка - Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна оси 

вращения нивелира. 

Зрительную трубу нивелира наводят на рейку и берут отсчёт по левому краю нити. 

Затем наводящим винтом перемещают трубу по азимуту и снимают отсчёт по правому концу 

нити. Если эти отсчёты отличаются друг от друга не более чем на 1 мм, то нивелир считается 
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исправным. В противном случае сетку нужно, развернуть для этого ослабляют крепежные 

винты обоймы сетки и поворачиваются. 

Третья поверка - Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной 

оси трубы 

Эта поверка называется главным условием для работы нивелира, так как без выполне-

ния параллельности названных осей выполнение нивелирования невозможно. 

Поверка в полевых условиях выполняется двойным нивелированием вперёд. Для это-

го на сравнительно ровной местности закрепляют кольями две точки, на расстоянии 50 – 70 

м друг от друга (рис. 13) 

 

Рис. 13. Схема нивелирования при поверке главного условия 

 

В точке «А» устанавливается нивелир, а над точкой «В» ставится рейка. После приве-

дения прибора в рабочее положение по круглому уровню измеряют его высоту i1 над точкой 

«А» с точностью до миллиметра.  

Направляют трубу на рейку, и после совмещения элевационным винтом концов пу-

зырька уровня берут отсчёт «b» по чёрной стороне рейки. 

С учетом ошибки х, возникающей из-за непараллельности осей, превышение будет 

равно 

 

Поменяем нивелир и рейку местами и выполним второе нивелирование отрезка АВ. 

Превышения h в этом случае вычисляется по формуле 

 

Приравнивая эти превышения, получим, что 

i1 - b+x = а – х - i2 откуда 2х = -i1+b+ а- i2 и, наконец, 
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Если величина x окажется выше 4 мм, то положение цилиндрического уровня нужно 

исправить. 

Пример: i1 = 148 мм, b = 674 мм. i2 = 1073 мм, а = 1601 мм 

х = (1601 + 674)/2 - (1148 + 1073)/2 = 1137,5 - 1110,5 = 27 мм. 

После вычисления правильного отсчета ао = а - х = 1601 - 27 = 1574 мм , не снимая 

нивелира со второй станции, элевационным винтом среднюю нить сетки нитей устанавлива-

ют на этот отсчёт по рейке, а пузырёк уровня возвращают в нуль-пункт исправительными 

вертикальными винтами уровня, открыв заслонку этого уровня у окулярной части трубы. 

У нивелиров с компенсаторами (например, у нивелира С4–10), первые две поверки 

аналогичны, а третье условие заключается в том, что визирная ось трубы в рабочем положе-

нии должна быть горизонтальной. Поверка выполняется также двойным нивелированием, но 

исправление делается по–другому: на второй стадии исправленный отсчёт ао устанавливает-

ся с помощью вертикальных исправительных винтов сетки нитей. 

 

4 Геометрическое нивелирование из середины 

В геодезической практике используется два вида геометрического нивелирования: ни-

велирование из середины и нивелирование вперед. Второй вид нивелирования используется 

при выполнении поверок и в стесненных условиях строительства. Пример такого нивелиро-

вания рассмотрен нами при выполнении поверки главного условия. 

h = i1 - (b-x) = 1148 – 674 + 27 = 501 мм или h = a0 - i2=1574 – 1073 = 501 мм. 

Как можно заметить, этот вид нивелирования весьма чувствителен к ошибке, вызван-

ной непараллельностью осей уровня и визирования. 

При точном соблюдении равенства расстояний от нивелира до рейки нивелирование 

из середины позволяет исключать остаточные погрешности, возникающие при непараллель-

ности осей. 

В этом методе нивелирования прибор располагается между искомыми точками, на которые 

ставятся рейки (рис. 14)  
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Рис. 14. Схема геометрического нивелирования из середины 

 

После установки нивелира в рабочее положение берутся отсчеты по чёрной стороне 

реек, установленных в искомых точках: «а» по задней и «b» по передней. Перед отсчётом 

элевационным винтом совмещают концы пузырька цилиндрического уровня. Отсчеты зано-

сят в журнал нивелирования (табл. 4). Превышение вычисляется по формуле: 

h = a - b 

Для контроля выполняется нивелирование по красным сторонам реек. В журнале эти 

отсчеты записываются второй нижней строкой. Полученные значения превышений не долж-

ны отличаться друг от друга не более чем на 4 мм. Среднее значение округляют с точностью 

до целых миллиметров. 

Таблица 4 

Журнал технического нивелирования 

Номер стан-

ции 

Номера то-

чек 

Отсчеты по рейке 
Превышение Среднее превышение 

задняя передняя 

1  
А  1546  2756  - 1210  

- 1212 
В  6329  7542  - 1213  

 

11 Определение высот точек при помощи горизонта инструмента 

В строительной практике широко используется нивелирование с целью определения 

высот точек при помощи горизонта инструмента. Такая схема определения высот взята из 

вертикальной съемки, нивелирования по квадратам (рис.15). Приведем пример определения 

высот для контроля при зачистке дна котлована. 

 

Рис. 15. Определение высот точек 
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Нивелир устанавливается посередине проверяемой области и приводится в рабочее 

положение по круглому уровню. Зрительная труба устанавливается по глазу и предмету. На 

временном репере устанавливается рейка, и по ней берется отсчет «а» с предварительной ус-

тановкой цилиндрического уровня с помощью элевационного винта. Этот отсчет на репере 

контролируется по черной стороне. Запись можно вести в специальном журнале (табл. 5). 

Высота временного репера На1 = 98.414 м. отсчеты, взятые по красной и черной сто-

ронам реек 6208 мм и 1425 мм, дают контроль 4783, равный разности шкал. Горизонт ниве-

лира равен 

Нги = Нal + a = 98,414 + 1,425 = 99,839 м; 

Рейка устанавливается в точках пересечения продольных осей А, Б, В, Г и поперечной 

оси 1, а так же в промежутке между этими точками и по ней берутся отсчеты только по чер-

ной стороне рейки. Высоты вычисляются по формуле 

НА1 = Нги – с = 126,913 - 1,275 = 125,638 м 

Полученная высота в точке А1 сравнивается с проектной отметкой дна котлована Hnp 

= 98,450 и получается рабочая отметка. 

hА1 = 98,450 - 98,414 = +0,036 м = +3.6 см. 

Это означает подсыпку земли в данной точке приблизительно 4 см. 

Таблица 5 

Результаты нивелирного контроля зачистки дна котлована 

Номер стан-

ции 

Номера то-

чек 

Отсчеты по рейке Горизонт ни-

велира 
Высота 

Рабочая от-

метка Черная Красная 

1  Вр. реп.  1425  6208 99,839 98,414 +3,6 

  Контроль: 6208 - 1425 = 4783        

    1452      98,387  +6,3  

  Б1  1512      98,327  + 12,3  

    1325      98,514  -6,4  

  В1  1128      98,711  -26,1  

    1259      98,580  -1,3  

  Г1  1588      98,251  + 19,9  

В лабораторных условиях можно выполнить проверку высотных отметок пола в учеб-

ной лаборатории. 

6 Вынос точки с проектной высотой 

Пример выноса точки на проектную высоту HПР (рис 16). Для решения этой задачи ни-

велир ставится между исходным репером; НРП и заданной точкой «В» с проектной высотой 

НПР. 
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Рис. 16. Вынос точки с проектной высотой 

 

Взяв в отсчет по черной стороне, рейки, стоящей на репере и вычислив горизонт при-

бора 

НГИ = НРП + а 

и находят проектный отсчет «b», при котором рейка встанет на проектную высоту 

b = НГИ - НРП. 

Пример. НРП = 120,350м; а = 1247 мм; НРП = 121,000: 

НГИ = 120.350 + 1.247 = 121.597м. 

b = 121,595 - 121,000 = 0,597м. 

Двигая рейку по стене вверх или вниз, останавливают среднюю нить сетки нитей на 

счете b = 0,597 м и по пятке рейки проводят черту, а в полевых условиях, на этой высоте за-

крепляют колышек. 
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Оценка точности ряда по разностям двойных равноточных измерений. 

Оценка точности функций измеренных величин 

 
Цель работы: Овладение различными приемами оценки точности геодезических измерений. 

 

Содержание работы: Оценка точности ряда по разностям двойных равноточных измерений. Оценка 

точности функций измеренных величин. 

 

1 Оценка точности ряда по разностям двойных равноточных измерений 

 

Задачи: 1. Вычислить среднюю квадратическую погрешность одного измерения; 2. Вычислить сред-

нюю квадратическую погрешность по разностям, полученным для каждой пары этих измерений. 

 

Если каждая из величин данного ряда измерена дважды и все измерения равноточны (на-

пример, измерения превышений по черным и красным сторонам реек при геометрическом 

нивелировании), то можно оценку точности такого ряда сожно выполнить следующим обра-

зом. 

Пусть имеется ряд двойных равноточных измерений 

 
Найдем разности 

 
Величины di представляют измеренные значения разностей. При точных измерениях 

эти разности были бы равны нулю, т. е. истинное значение каждой из них равно нулю. 

Следует учесть, что 

 

т. е. погрешности  разностей равным самим разностям di. 

Среднюю квадратическую погрешность одной разности вычислим по формуле (9.29) 

 

 
Формула (9.61) дает возможность вычислить среднюю квадратическую погрешность 

одного измерения по разностям двойных измерений, если в разностях d нет систематических 

погрешностей. В том случае, когда в них имеется систематическая погрешность 9, ее следует 

определить и из разностей исключить. 

Если бы в разностях не было случайных погрешностей, а была только одна системати-

ческая, то все разности были бы равны 8. Поэтому можно рассматривать полученные разно-

сти как результаты равноточных измерений одной и той же величины  . Тогда приближен-

ное ее значение получают по формуле среднего арифметического 

(1) 

(2) 

(3) 
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2 Определение точности функции многих переменных 

 

Задачи: 1. Определить вес функций; 2. Определить средние квадратические ошибки 

функций. 

 

Если известны веса аргументов функции, то можно найти и вес самой функции. 

Для различных видов функций можно вывести формулы, по которым определяют веса 

этих функций. 

При к = 1 согласно формуле (9.67) , поэтому 

 
Величину 1/р называют обратным весом. 

Рассмотрим различные виды функций и получим для них формулы весов. 

1. Функция общего вида 

 
Для ее эмпирической дисперсии известна формула (9.39). Заменив в ней дисперсии со-

ответствующими обратными весами, согласно формуле (9.76) получим 

 
2. Линейные функции 

 

Так как для этой функции , то следует 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Здесь , поэтому 

 

Если имеется ряд неравноточных измерений  одной и той же величины, 

для которых известны веса , то точность можно оценить по поправкам. 

В математической статистике доказывается, что несмещенной и состоятельной оценкой 

 является характеристика 

 
Из равенства (9.96) следует, что 

 
По этой формуле определяют среднюю квадратическую погрешность единицы веса че-

рез поправки. Значение  , вычисляемое по формуле (9.97), будет несколько отличаться от 

значения  , получаемого по формуле (9.86), но при неограниченном увеличении п они бу-

дут сближаться между собой. 

Подставив выражение (9.97) в формулу (9.93), найдем выражение средней квадратиче-

ской погрешности среднего весового через поправки 

 
Иногда для контроля используют несколько иные равенства, например 

 
Если LB было получено с округлением, что для строгого контроля может быть исполь-

зовано равенство 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 



27 

 

или для приближенного контроля —    единицы последнего знака. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какова формула для вычисления общей арифметической средины? 
2. Если треугольнике измерены два угла со средними квадратическими ошибками m1=5

//
, m2=3

//
 , че-

му равна m3? 
3. Найти с.к.о угловой невязки разомкнутого хода, если с.к.о. измерения одного угла составляет 3

// 
, а 

число вершин хода равно 10.
 

4. При оценивании неизвестных параметров закона распределения, какие оценки отвечают условию 

эффективности? 

5. При оценивании неизвестных параметров закона распределения, какие оценки отвечают условию 

состоятельности? 

 


